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Tilsigtet brug
Urinposen er beregnet til passiv urinopsamling.

Indikationer
Urinposer er beregnet til patienter, som lider af urininkontinens og/eller
retention uanset eetiologi.

Advarsler
Genbrug af engangsproduktet anbefales ikke, da dette kan forarsage
krydskontamination.

Genanvendelse, rensning, desinficering og/eller (gen)sterilisering kan

forringe produktets egenskaber og dermed skabe en yderligere risiko for, at

brugeren lider fysisk skade eller far en infektion.

Information
Posen er usteril og beregnet til engangsbrug.

Posen er designet med en volumenkapacitet pa 1.500 ml.

Den trykte volumenindikator er kun en indikativ skala til maling af volumen.

Kombinationsposen er beregnet til brug bade som benpose, nar
oppegaende, og som sengesidepose, nar sengeliggende og under sgvn.

Posen er designet til brug i kombination med et permanent kateter eller

engangsurinkatetre, alternativt med et uridom. Posen kan ogsa tilsluttes en

anden urinpose for at opna stgrre systemkapacitet.

Fikseringsbandene kan vaskes ved en temperatur pa 40 °C/104 °F eller
derunder.

Produkterne er beregnet til opbevaring i aesken indtil brug, da sesken

beskytter produkterne. Meerkaten pa aesken angiver vigtige oplysninger som

f.eks. batchkode, sidste anvendelsesdato og en unik stregkode.

Det er ikke nedvendigt at fierne produktet far en MR-scanning, da det er
MR-sikkert.

Coloplast patager sig intet ansvar for skader eller tab, der matte opsta, hvis

dette produkt anvendes i strid med Coloplast aktuelle anbefalinger.

Coloplast

Maksimalt antal gange produktet kan genbruges
Det maksimale antal gange, en poseholder kan genbruges, er én brug pr.

dagib ar.

Fikseringsbandene skal udskiftes, nar elasticiteten svaekkes.

Anvendelse

Forberedelse

Kombinationsposen kan sluttes direkte
til et uridom eller permanent kateter
og baeres pa benet for dreenage nar
oppegaende.

Eller den kan tilsluttes en benpose og
haenges ved sengekanten for ekstra
dreenagekapacitet, nar sengeliggende
og under sgvn.

Engangskateterisation

Posen kan ogsa sluttes til et engang-
skateter til urinopsamling under engang-
skateterisation.

Posen har en indlgbsslange. Ved
brug som benpose er slangeleengden
afgerende for, hvor pa benet du kan
fastgere posen.

Du kan afkorte slangen til den lzengde,
du foretraekker. Klip ganske enkelt slan-
gen over med en saks i den abne ende.

Posen leveres med en separat indlgb-
skonnektor. Slut konnektoren til slangen
ved at skubbe konnektorens tynde ende
sa langt ind i slangen som muligt.

Kontroller, at udlgbsstudsen er lukket.

Ved brug som benpose skal du fastgere
Conveen-fikseringsbandene til posen.

Fastger posen til dit ben. Eventuelt
overskydende fikseringsband kan
klippes af.

Conveen silikonebelagte fikseringsband
Brug det laengere fikseringsband gverst
pa posen. Hvis du fastger posen pa
leeggen, skal du vikle det gverste fikser-
ingsband i en ottetalsmangvre bag om
og over kneeet.



Ved brug som pose til sengekanten
skal du bruge en Conveen-poseholder
eller -stativ til at haenge dreenagepo-
sen til sengekanten.

Fastger posen forsvarligt til ophaenget
eller stativet ved at saette ophaengets
eller stativets teender ind i slidserne
gverst pa posen. Haeng po-
seopheaenget over sengerammen, eller
placer stativet pa gulvet ved siden af
sengen.

For at sikre optimal dreenage er det
vigtigt, at sengeposen er anbragt
lavere end dig selv, nar du ligger i
sengen.

Intermitterende kateterisation

Heeng eller anbring posen, som det
passer dig bedst, idet du serger for, at
posen er anbragt lavere end dit baek-
kenomrade, hvad enten du foretraek-
ker at kateterisere siddende, staende
eller liggende.

Pasatning

Hvis konnektoren har en beskyttelse-
shaette, skal den tages af.

Saet konnektoren fast pa uridomet
eller det permanente kateter.

Eller seet konnektoren pa benpos-
ens udlgbsslange. Abn benposens
udlgbsstuds.

Urinopsamlingssystemet kan nu tages
i brug.

Intermitterende kateterisation
Saet konnektoren pa det intermitteren-
de kateter.

Nar du begynder at kateterisere, vil
urinen lgbe ud i sengeposen.

Vi anbefaler, at posen tgmmes, nar
den er lidt over halvt fyldt for at sikre
optimal dreenage.

Intermitterende kateterisation
Tem sengeposen efter hver intermit-
terende kateterisation.

Aftagning
Fjern posen fra uridomet eller katetret.

Hvis posen er forbundet til en anden urinpose for at opna ekstra
draenagekapacitet, skal du lukke udlgbsstudsen pa posen, der er sluttet til
uridomet eller katetret, uden at rgre ved udlgbsslangens abne ende. Fjern
derefter poserne.

Ved brug som benpose skal du tage fikseringsbandene af og fierne posen
fra dit ben. Ved brug ved sengenkanten skal du fierne posen fra holderen
eller stativet.

Engangskateterisation
Efter kateterisation skal du fijerne posen fra engangskatetret.

Bortskaffelse

Folg de lokale retningslinjer og anbefalinger
ved udskiftning af posen.

Fikseringsbandene og poseholderen eller
stativet kan bruges igen.

Tem posen, far den kasseres.

Produktet er udelukkende beregnet til
engangsbrug og skal bortskaffes i henhold
til lokale retningslinjer, f.eks. sammen med
almindeligt husholdningsaffald.

Det ma ikke skylles ud i toilettet.

Indberetning af utilsigtede haendelser

Hvis en alvorlig utilsigtet heendelse forekommer under eller som falge af
brugen af produktet, skal det indberettes til producenten og den nationale
myndighed.

Forklaring pa symboler

Medicinsk udstyr
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Indikerer, at produktet overholder den europaeiske
lovgivning for medicinsk udstyr
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Katalognummer

Sidste anvendelsesdato. Datoformatet er AAAA-MM-DD
Batchkode

Fremstillingsdato. Datoformatet er AAAA-MM-DD
Producent

Se brugervejledning

Ma ikke genbruges

Usteril

Indikerer, at stregkoden indeholder Unik
Udstyrsidentifikation

Global Trade Item Number
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Bor ikke udsaettes for sollys
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Denne side opad

Genanvendelig emballage
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