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Tracheostomy Necktape
single use, reference 551-554EN
Tracheostomikanyleholder
til engangsbrug, Ref: 551-554DA
Nackband för Trakealkanyl
engångsbruk, artikel nr: 551-554SV

Symbol
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EN - Item number
DA - Varenummer
SV - Artikelnummer

EN - Batch Code
DA - Batchkode
SV - Batchkod

EN - Date of Manufacture
DA - Fremstillingsdato
SV - Tillverkningsdatum

EN - Do not re-use
DA - Må ikke genbruges
SV - Får ej återanvändas

EN - Manufactured without the use of natural 
latex

DA - Fremstillet uden brug af naturlatex
SV - Tillverkat utan användning av naturlatex

EN - CE Marking
DA - CE-mærkning
SV - CE-märkning
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English SvenskaDansk
INSTRUCTIONS FOR USE

With the tracheostomy tube connector pointing 
towards you:

1. Take the holder. 

If it is an adjustable model:

1a. Open out one of the narrow Velcro straps, 
and thread it all the way through the back 
of the tracheostomy flange through the left-
hand hole.

1b. Fold the narrow strap back and secure to 
the wide band material.

2. Pass the holder behind the patient’s neck and 
repeat 1a and 1b for the right-hand side.

3. Adjust the holder using the wide Velcro strap 
to fit the patient, ensuring the holder is se-
curely joined.

Do not reuse!

Medical devices require specific material charac-
teristics to perform as intended. These character-
istics have been verified for single use only. Any 
attempt to re-process the device for subsequent 
re-use may adversely affect the integrity of the 
device or lead to deterioration in performance.

BRUGSANVISNING

Med tracheostomikanylens forbindelsesstykke 
vendt mod dig:

1. Ta fat i tag i kanyleholderen.

Hvis det er en justerbar model:

1a. Luk et af de smalle velcrobånd op, træk det 
gennem hullet i tracheostomikanylens kra-
ves venstre side.

1b. Fold det smalle bånd tilbage og fastgør det 
til stoffet på det brede bånd.

2. Før holderen om bag patientens nakke og 
gentag 1a og 1b i højre side.

3. Justér holderen med det brede velcrobånd så 
det passer til patienten. Se til, at holderen er 
forsvarligt samlet.

Kun til engangsbrug!

Må ikke genanvendes: Medicinsk udstyr kræver 
specifikke materialeegenskaber for at fungere 
som tilsigtet. Disse egenskaber er kun kontrolle-
ret til engangsbrug. Ethvert forsøg på at behand-
le udstyret til efterfølgende genbrug kan påvirke 
perfekt tilstand af udstyret negativt eller medføre 
forringet funktionsevne.

BRUKSANVISNING

Med trakealkanylens skorsten vänd mot dig:

1. Ta tag i nackbandet.

Om det är en justerbar modell:

1a. Lossa ett av de smala kardborrbanden 
(Velcro-banden)och dra det helt genom 
det vänstra hålet på baksidan av trakeal-
kanylens krage.

1b. Vik det smala bandet bakåt och fäst det på 
det breda bandet.

2. Lägg nackbandet runt patientens hals och 
upprepa 1a och 1b för höger sida.

3. Justera nackbandet med hjälp av det breda 
kardborrbandet så att det passar patienten, 
och se till att nackbandet är ordentligt hopfäst.

Får inte återanvändas!

Medicintekniska utrustningar kräver specifika 
egenskaper hos materialet för att de ska fung-
era såsom avsett. Dessa egenskaper har endast 
verifierats för engångsbruk. Varje försök att upp-
arbeta utrustningen för efterföljande återanvänd-
ning kan förorsaka skador på utrustningen eller 
leda till försämrad funktion.

English SvenskaDansk
INSTRUCTIONS FOR USE

With the tracheostomy tube connector pointing 
towards you:

1. Take the holder. 

If it is an adjustable model:

1a. Open out one of the narrow Velcro straps, 
and thread it all the way through the back 
of the tracheostomy flange through the left-
hand hole.

1b. Fold the narrow strap back and secure to 
the wide band material.

2. Pass the holder behind the patient’s neck and 
repeat 1a and 1b for the right-hand side.

3. Adjust the holder using the wide Velcro strap 
to fit the patient, ensuring the holder is se-
curely joined.

Do not reuse!

Medical devices require specific material charac-
teristics to perform as intended. These character-
istics have been verified for single use only. Any 
attempt to re-process the device for subsequent 
re-use may adversely affect the integrity of the 
device or lead to deterioration in performance.

BRUGSANVISNING

Med tracheostomikanylens forbindelsesstykke 
vendt mod dig:

1. Ta fat i tag i kanyleholderen.

Hvis det er en justerbar model:

1a. Luk et af de smalle velcrobånd op, træk det 
gennem hullet i tracheostomikanylens kra-
ves venstre side.

1b. Fold det smalle bånd tilbage og fastgør det 
til stoffet på det brede bånd.

2. Før holderen om bag patientens nakke og 
gentag 1a og 1b i højre side.

3. Justér holderen med det brede velcrobånd så 
det passer til patienten. Se til, at holderen er 
forsvarligt samlet.

Kun til engangsbrug!

Må ikke genanvendes: Medicinsk udstyr kræver 
specifikke materialeegenskaber for at fungere 
som tilsigtet. Disse egenskaber er kun kontrolle-
ret til engangsbrug. Ethvert forsøg på at behand-
le udstyret til efterfølgende genbrug kan påvirke 
perfekt tilstand af udstyret negativt eller medføre 
forringet funktionsevne.

BRUKSANVISNING

Med trakealkanylens skorsten vänd mot dig:

1. Ta tag i nackbandet.

Om det är en justerbar modell:

1a. Lossa ett av de smala kardborrbanden 
(Velcro-banden)och dra det helt genom 
det vänstra hålet på baksidan av trakeal-
kanylens krage.

1b. Vik det smala bandet bakåt och fäst det på 
det breda bandet.

2. Lägg nackbandet runt patientens hals och 
upprepa 1a och 1b för höger sida.

3. Justera nackbandet med hjälp av det breda 
kardborrbandet så att det passar patienten, 
och se till att nackbandet är ordentligt hopfäst.

Får inte återanvändas!

Medicintekniska utrustningar kräver specifika 
egenskaper hos materialet för att de ska fung-
era såsom avsett. Dessa egenskaper har endast 
verifierats för engångsbruk. Varje försök att upp-
arbeta utrustningen för efterföljande återanvänd-
ning kan förorsaka skador på utrustningen eller 
leda till försämrad funktion.


