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Emballering: Eurolyser CUBE Laboratoriefotometer

O,

Stativ til Tablet-PC
Rack til testkit
Stremkabel
Adapter
CUBE-instrument

1.
2.
3.
4.
5.

Bemeaerk: Hvis det skulle blive ngdvendigt at returnere instrumentet til fabrikanten, eller hvis instrumentet
skal transporteres, sa pak venligst CUBE-instrumentet og dets tilbehar ned i den originale emballage i
overensstemmelse med ovenstaende illustration!

Husk ogsa at saette den hvide transportlas tilbage i deren pa CUBE-instrumentet, inden instrumentet
pakkes ned igen (se naeste side)!

Bemeerk: CUBE Tablet-PC'en leveres separat, og hvis det bliver nadvendigt at returnere Tablet-PC'en,
skal det ske i denne separate emballage.

ADVARSEL: Forkert nedpakning ogl/eller anvendelse af forkert
emballage kan medfgre alvorlig skade pa instrumentet!



Sadan stiller du Eurolyser CUBE Laboratoriefotometeret op

Stil Eurolyser CUBE Laboratoriefotometeret op. Saet stramforsyningens AC-adapterstik i instrumentet og

stremkablet i stikkontakten.

Bagsiden af Eurolyser CUBE

Forsiden af Eurolyser CUBE

Transportlas

LED-

Stik til stremforsyning

™ USB-stik til tilslutning af en PC
e | (til dataoverfarsel)

— USB-port til tilslutning af en
Tablet-PC

Bluetooth on/off-kontakt
(venstre: Bluetooth OFF)

RS 232-stik til tilslutning af en
printer, en stregkodeleeser, eller
en PC (til dataoverfarsel)

LED-lamper pa Eurolyser CUBE

Denne grenne LED-lampe viser, om fotometeret er klar til brug
Nar den blinker: Instrumentet varmer op, og test kan ikke
startes endnu (Bemeerk: dette tager ca. 10 min.)
Nar den lyser konstant: Instrumentet er varmet op og klar til
brug.

Nar den ikke lyser: Der er ikke strgm pa instrumentet.

Denne bla LED-lampe viser, om der er forbindelse til en Tablet-
PC:

Nar den lyser konstant: Der er kontakt med en Tablet-PC.
Nar den ikke lyser: Tablet-PC'en er ikke tilsluttet.

Denne bla LED-lampe viser, om der er Bluetooth-forbindelse til
en Tablet-PC:

Nar den lyser konstant: Der er kontakt med en Tablet-PC.
Nar den blinker: Bluetooth er aktiveret pa fotometeret, men
der er ikke tilsluttet noget instrument via Bluetooth.

Nar den ikke lyser: Bluetooth er ikke aktiveret.

Bemaerk: Bluetooth kan ikke anvendes pa nuvaerende
tidspunkt.
Tablet-PC'en skal sluttes til instrumentet med USB-kablet!

— transport!

—, | Ved farste anvendelse skal den hvide transportlds fjernes fra instrumentets der.

r—// Bemeerk: Behold bade transportlasen og den originale emballage. | tilfeelde af fejl pa
—7 instrumentet, skal instrumentet returneres i den originale emballage, og transportlasen
I skal veere sat i igen. Formalet er at undga, at der sker yderligere skade som fglge af



Tablet-PC'en

Eurolyser CUBE laboratoriefotometeret styres med en Tablet-PC.
Tilslut Tablet-PC'en til USB-porten i instrumentet. Teend dernaest for Tablet-PC'en.

Knapper og interface pa Tablet-PC'en

Sadan starter/bruger du Tablet-PC'en

1. Tilslutningsskserm

Instrumenttype: Eurolyser CUBE
Forbindelsestype: USB

Serienummer Cal0101
Firmware-version: 10.02
Bolgelaengde: 700 nm

Naeste

Stik til stremforsyning & USB-port

Hjem-knap: Tryk her for at &bne startskeermen >
se Eurolyser CUBE startskaerm.

On/Off-knap: Hold denne knap inde for at teende
eller slukke Tablet-PC'en (on/off).

& las: Tryk pa den for at lase skaermen op.
Volumenknapper (op/ned)

Return: Tryk pa return for at fortryde en handling
eller for at vende tilbage til det forrige skaermbillede.

2. Hovedmenu

CUBE
C) (@) ®

Maling Resultater Info
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Service Feedback Software Indstillinger

Tilslutningsskaermen vises, nar Tablet-PC'en CUBE-app'en starter, og hovedmenuen vises.

sluttes til CUBE-instrumentet.

Tryk pa Neeste for at fortseette.

Eurolyser CUBE startskaerm

Eurolyser CUBE startskaerm

)

Eurﬁlyser CUBE

Settlngs‘!@ﬁ;
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Bemaerk: mens Eurolyser CUBE-instrumentet
varmer op (ses ved at den grgnne LED-lampe pa
instrumentets forside blinker), sa er knappen
“Maling” gra og inaktiv.

Nar Tablet-PC'en ikke er sluttet til instrumentet, eller
nar du trykker pa hjem-knappen, sa vises Eurolyser
CUBE startskaermen:

Nar du trykker pa Browser, abnes web browseren
(Android).

Nar du trykker pa Eurolyser CUBE, startes CUBE-
app'en.

Nar du trykker pa Indstillinger, abnes menuen for
indstillinger (Android).

Bemaerk: Hvis den almindelige Android Desktop
vises i stedet for, sa sluk for Tablet-PC'en, teend den
igen, og veelg "CUBE Launcher" (CUBE
startskeerm), og bekraeft ved at trykke pa "Always".



Sadan analyserer du en patientprove

1. Placering af RFID-kortet

2. Hovedmenu

3. Testskaerm

Test:

c U B E Udestaende test: 23
Udlgbsdato 08-2009
@ @ Lotnummer: 99993
% Maling Resultater Inf
EURO d 3 @ @
Service Feedback Software Indstillinger —
®.>m X
Tag RFID-kortet, som falger med Tryk pa i hovedmenuen Eurolyser CUBE viser testtypen

testkittet, ud af testkit-pakken, og
placér det i fordybningen oven pa

instrumentet.

4. Input-menu

for at starte en maling.

Eurolyser CUBE leeser automatisk

RFID-kortet, og testskaermen vises.

5. Saet kassetten i, og luk daren

Navn 29

10 Zq

Ken Mand 4

Pravetype Blod 4
Heematokrit: | SEUM
Blod

v X

Indszet kassette, luk daren

Tryk pa det enskede felt (f.eks.
"Navn"), og Tablet-PC'ens keyboard
vises. Indtast informationen, og
bekreeft med "Done".

Tryk dernzestpd 4 og veelg et
punkt pa drop down-menuen.
Tryk pa v/ for at bekreefte dine
input eller pa (X for at komme

tilbage til hovedmenuen.

e Handter

testkassetten i

Daren abnes automatisk. Saet

kassetten i, og luk daren.

Testproceduren starter

automatisk.

overensstemmelse

og antal tilbagevaerende test pa
RFID-kortet.

Tryk pa o8 for at fortseette.
Tryk pa X for at forlade

hovedmenuen.

med vejledningen

pakningsindlzegget, og serg for, at laget sidder godt fast pa kassetten, og at
du satter den i den rigtige abning i Eurolyser CUBE laboratoriefotometeret!

e Anvend kun testkassetter, der er godkendt af fabrikanten. | modsat fald kan
der ske alvorlig skade pa instrumentet, og/eller der kan forekomme forkerte
testresultater.

e Forsoeg IKKE at abne deren manuelt.

e Anvend ikke flydende renggringsmidler til instrument eller Tablet-PC. Brug
kun en fnugfri, let fugtig klud!




Sadan ser og behandler du testresultater

Nar en test er udfart, vises resultat-skaermbilledet pa Tablet-PC'en.

1. Reultat-skaermbillede

< | Eurolyser CUBE

163.90 mg/dl
Name: Joeke Stokkel D 30269
Range: 0.00 - 1.00 mg/dl Gender: Male

Sample: Blood Date:  2/10/2008 03:30

« Y omi L O

Testresultatet vises pa Tablet-PC'en. Brug & eller ? for at bladre.

Tryk pa | *2™E for at eksportere resultatet til HIS/LIS eller en PC eller

for at sende det som en e-mail.

Tryk pa for at udskrive resultatet.

Tryk pa 2 for at se de malte data og den fotometriske datakurve.

Tryk pa L for at slette resultatet.

Tryk pa < for at forlade hovedmenuen.
Alle testresultater gemmes paTablet-PC'en. Du kan fa adgang til de gemte resultater pa felgende made:
2.1 Muligheder for filtrering

1. Hovedmenu 2. Skeermbillede med liste over

CUBE
® O 0]

Maling Resultater Info.

@ ® @

Service Feedback Software Indstillinger

resultater
< ] Eurolyser CUBE ® @ @

Resultat: 2.1 INR !

PT MNavn Alit Slakonja
ID: 1266
Resultat: 3.72 mg/L
Mavn 'Uhud Moghadam
ID 2366
Resultat: 15.46 mg/d|
MNavn Lenka Jefabkova
D 3911

Tryk pa 2 i hovedmenuen for

at abne listen over resultater.

Du kan browse i de gemte
resultater ved at glide fingeren op
og ned ad skeermen.

Tryk pa et resultat for at abne
skaermbilledet for dette resultat (se
ovenfor). For at komme tilbage til
listen fra et resultat, skal du trykke
pa Return. —

Tryk pa @ for at se
mulighederne for filtrering.

Tryk pa ® for at udskrive, sende
eller eksportere.

Tryk pa < for at forlade

hovedmenuen.

Sadan vaekker du CUBE eller slukker den helt

Yato fra

Alle test 4 1D

Annuller Filtrér

Resultater kan filtreres efter dato,
testtype og patient-ID.

Tryk pa 2™ for at indstille
den @nskede startdato, pa

e [ for at indstille den
gnskede slutdato.

All tests

Tryk pa “ for at veelge en
testtype i drop down-menuen
(f.eks. PT).

Tryk pa "2ientlo- for at filtrere efter

patient-ID.

Nar hovedmenuen vises pa Tablet-PC'en, vil streamsparefunktionen blaende ned for skaermen. Hvis du
trykker pa lasen, vil skeermen fa sin ssedvanlige lysstyrke tilbage. Det er ikke ngdvendigt at slukke for
instrumentet hver dag. Instrumentet slukkes kun fuldstaendigt, hvis man tager stikket ud af kontakten.



