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Beskrivelse af systemet

Systemets komponenter Det samlede system

Rektalkateter

med hydrofil beleegning

og en ballon, som fyldes med vand
- kateteret er til engangsbrug

Klik-slangen
- kan bruges 15 gange

Pumpe og regulator
med rem til fastgerelse
- kan bruges 90 gange

Vandpose - 1.500 ml
med slange og ventil
- kan bruges 15 gange

Krog til at haenge vandposen pa
- kan kun bruges pa en ren og glat overflade

Regulator

Systemet fungerer ved at dreje regulatoren trinvist 1-2-3-4 med uret.

Position: Brug pumpen til at klargore systemet. Fyld slanger, pumpe og kateter med
7 vand. Det fierner luften i systemet

‘ Nar kateteret er placeret i rektum, bruges pumpen til at fylde ballonen og
2 skabe en vandteet forsegling

Brug pumpen eller tyngdekraften til at fylde vand ind i endetarmen

p
Ballonen tammes, og kateteret kan fjernes fra rektum

Nar markgren drejes til en prik, standser systemet og afbryder
vandstrgmmen.




Brugervejledning

0 Forberedelse af systemet

1. Vaskog ter dine haender.

2. Ferdubegynder, skal du sikre, at ventilen pa vandslangen er lukket — grebet skal veere parallelt med slangen.
3. Abnlaget pa vandposen, og fyld den med den mzaengde lunkent vand fra hanen, som sundhedspersonalet
anbefaler. Veer opmaerksom p3, at det er ngdvendigt med yderligere 300 ml til klargering af systemet. Luk
laget pa vandposen.
4.  Forbind vandposens slange til pumpen.
5. Forbind klik-slangen til regulatoren. Nar der hares et klik, er den forbundet.
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a Fyld vand i systemet
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6.  Abn den gré kateterpose, og forbind kateteret til klik-slangen med kateteret i posen. Nar der hares et klik, er
det forbundet (6a). Tag kateteret ud uden at rgre ved den hydrofile belzegning (6b).

7.  Fastgor kateterposen til en overflade i nzerheden af toilettet ved hjzelp af kleebepladen.

8.  Drej kontrolenheden til position 1.

9. Hold pumpen med regulatoren pegende opad (9a), og &bn ventilen pa slangen pa vandposen (9b). Klem, indtil
pumpen er fyldt med vand, sa der ikke er noget luft tilbage, og der kommer vand ud af kateteret (9¢).

10. Hold en pause ved at deje pa regulatoren hen til prikken mellem position 1 og 2.
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° Brug af systemet
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Fugt kateteret helt op til forbindelsesstykket med vand fra vandhanen. Det er nu glat og klar til brug.
Haeng eller placér ikke vandposen hgjere end skulderhgjde i forhold til din siddende stilling. Du kan bruge
den medfelgende krog til at haenge vandposen pa vaeggen. Nu er du i stand til at fylde vand ind i tarmen
ved hjalp af tyngdekraft eller pumpen.

Sid pa eller over toilettet. Fastger om nedvendigt regulatoren til laret eller kerestolen ved brug af remmen.
Indfer forsigtigt kateteret i rektum ved at holde pa forbindelsesstykket pa kateteret.

S

Drej regulatoren med uret til position 2. Klem pa pumpen en eller to gange (maks. fire gange) for at fylde
ballonen med vand (15a), indtil kateteret sidder fast i tarmen af sig selv (15b). Sundhedspersonalet vil radgive
dig herom.

Drej regulatoren med uret til position 3. Vandet kan nu lgbe ind i rektum. Du kan enten pumpe vandet ind i
tarmen, eller du kan lade vandet Igbe ind i tarmen ved brug af tyngdekraften. Hvis du har brug for at holde
pause, skal du dreje regulatoren hen til prikken mellem position 3 og 4. For at genoptage irrigationen, skal
regulatoren drejes tilbage til position 3.

Den vandmaengde, som lgber ind i tarmen, kan fglges ved at bruge skalaen pa vandposen. Sundhedsperso-
nalet vil radgive dig i hvor meget vand, du skal bruge. | gennemsnit 300 - 500 ml (mindre til bern). Brug ikke
mere end 1000 ml med mindre sundhedspersonalet har anbefalet det. Hvis du feler ubehag, skal indlgbet af
vand i tarmen stoppes. Stop for indlgbet ved at dreje regulatoren hen til prikken mellem 3 og 4.
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Nar den anbefalede maengde vand er Igbet ind i tarmen, skal regulatoren drejes med uret til position 4.
Ballonen tammes nu, og kateteret kan fjernes forsigtigt fra rektum.

Luk ventilen pa slangen pé& vandposen (grebet skal veere parallelt med slangen).

Vand og affering vil blive udledt i toilettet. Hvis det ikke sker med det samme, prov at hoste eller laene dig
fremover.

Klik det brugte kateter af ved at trykke pa den lilla knap. Hold slangen opad for at undga at spilde vand.
Posen kan foldes sammen og forsegles vha. kleebefeltet, og bortskaffes som husholdningsaffald.
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Temning, rengering og opbevaring —}




° Temning og adskillelse af systemet

22.  Anbring systemet i vasken ved temning, adskillelse og rengering.

23. Adskil delene ved at klikke og traekke konnektorerne fra hinanden.

24. Tom systemet for vand. For at tamme regulatoren og pumpen for vand, drejes regulatoren til position 1,
og vandet vil lgbe ud gennem regulatoren (24a). For at temme vandposen, dbnes ventilen pa vandposen
og vandet vil lgbe ud gennem slangen (24b).
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e Rengoring og opbevaring efter brug

25. Renger ydersiden af klik-slangen, vandposen og slangen med mild saebe og vand.

26. Haeng systemet til torre med laget til vandposen og ventilen pa slangen dben. Regulatoren skal vaere
i position 1.

27. Vask og ter dine haender.

28. Opbevar systemet, sa det beskyttes mod direkte sollys pa et tort og ventileret sted mellem 0 og 30 °C.




Laes for brug

Qufora® IrriSedo Klick

Brug af Qufora IrriSedo Klick ger det
muligt at udfore rektal irrigation. Laes
venligst alle sider i denne brugervejled-
ning, inden du bruger Qufora® IrriSedo
Klick.

Anvendelse

Qufora® IrriSedo Klick er beregnet til
voksne og bern fra 3 &r og opefter for

at forhindre kronisk faekal inkontinens
og/eller forstoppelse. Det bar bruges
regelmaessigt — generelt dagligt eller hver
anden dag for at opna den bedste effekt.

For start af rektal irrigation

Ma kun anvendes efter vurdering, god-
kendelse og fuld instruktion fra sund-
hedspersonalet, som er specialiseret i
denne procedure. Det er obligatorisk
med en digital rektalundersogelse for
den ferst irrigation. Du ber vaere under
opsyn af en erfaren sundhedsperson
under din farste skylning.

Indikationer for brug af rektal
irrigation
Personer med fglgende tilstande og
symptomer kan med fordel bruge
systemet:
- Neurogen tarmdysfunktion, f.eks.
rygmarvsskade, spina bifida
og multipel sklerose
« Kronisk forstoppelse
- Kronisk faekal inkontinens

Inden for disse grupper kan nogle
personer have brug for stette fra en om-
sorgsperson til at udfere proceduren.

Irrigation ber ikke udfgres under

fol de c diaheder (absolutte

kontraindikationer):

Kendt anal eller kolorektal stenose
Cancer i tyktarm/anus/baekken inden
kirurgisk flernelse

Akut inflammatorisk tarmsygdom
Akut divertikulitis

Inden for 3 maneder efter anal eller
kolorektal kirurgi

Inden for 4 uger efter endoskopisk
polypektomi

Iskaemisk colitis

Da listen ikke er udtemmende, ber de
individuelle patientfaktorer ogsa altid
vurderes af kvalificeret sundhedsper-
sonale.

Brug kun rektal irrigation efter noje
anvisning af den relevante leege
under folgende omstaendigheder
(forholdsvise kontraindikationer):
Graviditet, planlagt graviditet eller
amning

Bern under 3 &r

Inflammatorisk tarmsygdom (f.eks.
Crohns sygdom eller ulcergs colitis)
Aktiv perianal sepsis (fistel eller abs-
ces, grad 3 eller 4 haemorider
Tidligere rektal- og colonkirurgi inden
for de sidste 6 maneder

Diarré af ukendt aetiologi

Ophobning af affering/rektal forstop-
pelse

Alvorlig autonom dysrefleksi

Alvorlig divertikulose eller divertikuleer
absces

Stralebehandling af abdomen eller
baekkenet

Kendt divertikulaer sygdom
Langvarig steroidbehandling
Antikoagulantbehandling

Lavt natriumindhold i blodet
Tidligere vanskelig kirurgi i baekkenet
Kolonbiopsi inden for de seneste 3
maneder

Brug af rektale leegemidler til andre
sygdomme, som kan blive fortyndet af
irrigation

Hjertesvigt

Advarsel

Perforering af tarmvaeggen er yderst
sjeeldent. Det er dog en alvorlig og po-
tentielt dedelig komplikation ved rektal
irrigation. Hvis dette skulle ske, kraeves
ojeblikkelig leegehjaelp.

Sog leegehjeelp, hvis noget af folgende

opleves under eller efter rektal irrigation:

« Blgdning fra rektum
+ Smerter i abdomen eller ryggen, med
eller uden feber

Bemaerk venligst

Rektal irrigation kan veere forbundet
med forbigdende fornemmelse af ube-
hag i tarmen, kvalme, rystelser, treethed,
svedeture, hovedpine og let bladning
fra rektum.

Ved brug af den vandtemperatur og de
vandmaengder, der anbefales af leegen
eller sundhedspersonalet, er det usand-
synligt, at elektrolytbalancen i tarmen vil
blive pavirket.

Anbefalet brugstid (nar systemet
bruges dagligt eller hver anden dag)
Vandposen og klik-slangen kan bruges
op til 15 gange. Pumpen og regulatoren
kan bruges op til 90 gange.

Hvis der opstar en misfarvning af nogen
af delene inden for den anbefalede
brugstid, skal den misfarvede del
udskiftes.

Ballonkateterene er kun til
engangsbrug.

Hvis engangsprodukter til produktet
genanvendes, er der risiko for ugnskede
virkninger, der kan pavirke produktets
funktion og patientens, omsorgsperso-
nernes og tredjeparters sundhed.

Ansvar

Qufora A/S patager sig intet ansvar for
skader eller andet tab, der matte opsta,
hvis dette produkt anvendes pa en
made, der er i strid med anbefalingerne
fra Qufora A/S.

Handtering og opbevaring
Qufora® IrriSedo Klick ber opbevares ved
temperaturer mellem 0 °C og 30 °C.

Produktet skal beskyttes mod direkte
sollys og ma ikke udsaettes for hgje
trykbelastninger.

Produktet skal opbevares utilgaengeligt
for born.

Yderligere information om dette produkt
kan findes pa www.qufora.com.




