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SURESTEP™ URINE TEST 
DRUG SCREEN DIP CARD
 
SureStep™ Urine Test Drug Screen Dip Card 
identifierar snabbt många olika droger.

ARTIKELNUMMER: 

PANEL OCH GRÄNSVÄRDEN: 

ANTAL/FRP: 

För detaljerad information, se bipacksedeln eller kontakta oss.

1 Ta bort locket på panelen 
och sänk ned remsan/
remsorna i urin i minst 
10–15 sekunder.

URIN

TESTPROCEDUR OCH -RESULTATTOLKNING

RESULTATTOLKNING

POSITIVTNEGATIVT

2 Avläs resultatet  
efter 5 minuter.

Tolka inte resultatet 
efter att 10 minuter  
har passerat.

Obs! Om det finns manipuleringsremsor tolkar du dem efter 3–5 minuter, 
enligt bruksanvisningen.

OGILTIGT


	Product Code: AB-DMP-114
	Product Code 1: Metylfenidat (ritalinsyra)i urin. Gränsvärde 1000 ng/mL
	Kit: 25 st


