
Placera förbandet över kanylområdet, 
och säkerställ att slitsen är jämns med 
katetern. 

Släta ner kanterna av förbandet. 

Genom att använda fliken, dra försiktigt av 
det övre märkta pappret 3

Dra försiktigt tillbaka non-woven vingarna  
till de når filmen.

Ta sedan ett hörn av filmen och sträck den 
parallellt med patientens hud medan Ni 
stabliserar patientens hud och katetern  
med Er andra hand.

Lösgör och upprepa processen

Beställningsinformation
Förband

Storlek 5cm x 6cm 6cm x 7cm 7cm x 9cm 9cm x 12cm 10cm x 12cm 11cm x 14cm

Artikelnr 66004011 4007 4006 66004009 4008 66800512

Kartong 100 100 100 50 50 25

Forma filmen runt katetern, för att 
säkerställa att förbandet är tätt och att det 
är bekvämt för patienten 

Slutligen, efter att Ni antecknat relevant 
information på etiketten för datum, 
placera etiketten från del 1  på huden 
eller förbandet (utan att skymma sikten av 
kateteringången).

IV3000 Appliceringsguide
IV3000 Slitsat förband 9cm x 12cm
Passar till centrala venkatetrar

Steg A Steg B

De sterila stripsen kan användas på 
exemepelvis kateterns vingar för ökad 
säkerhet, för att säkra slangarna eller för 
att stabilisera katetern.

Avlägsna det bakre skyddspappret  
märkt 2

Steg C

Steg D

Ordna slitsen runt katetern.

Avlägsna det bakre skyddspapret  
märkt 4  från non-woven delen.

Non-woven delen kan försiktigt dras 
samman och överlappas för att säkerställa 
att katetern är skyddad. 
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Steg E

Rengör appliceringsområdet och torka 
noggrant enligt lokala anvisningar.

Avlägsna del 1  från den rundade delen 
av förbandet. 

Denna innehåller två strips och en etikett 
för datum.
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