
BRUKSANVISNING 

1. Applicera bältet under patienten 
    med någon av följande metoder: 
    A. Placera bältet på akutvagnen 
         innan patienten överflyttas. 
    B. Skjut in bältet i svanken eller under 
         låren och drag det nedåt respektive 
         uppåt. 
    C. Använd BedSlide™ (se bildserie till höger) 

2. Justera längden på bältet.  
    Klipp av bältet så att  man får c:a 15 
    cm öppning mellan bältesändarna. 
    Detta ger en samtidig, cirkulär 
    kompression.           

3. Placera draganordningen. 
    Den kardborreförsedda mekaniska  
    draganordningen placeras på bältet. 

4. Komprimera. 
    Drag i handtaget på draganordningen. 
    Tack vare block– och talja-principen 
    krävs liten kraft för att åstadkomma  
    en kraftig kompression som reducerar  
    volymen i bäckenet och därmed  
    blödningsrisken. 

 5. Säkra kompressionen. 
    Surra upp tråden på hakarna och fäst 
    handtaget mot bältet med den kard- 
    borreförsedda sidan. 
    Notera klockslaget när kompressionen 
    läggs. Observera risk för tryckskador 
    under långvarig användning! Huden 
    bör inspekteras efter 24 timmar. 
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 1.Placera BedSlide™ under patienten, i höjd  
  med trochanter major. 

Applicering med BedSlide™ 

  2.Trä T-Pod-bältet genom handtaget. 

3.Drag in bältet under patienten med hjälp av 
BedSlide™ . 

      5.Placera draganordningen. Drag åt tills bältes- 
      ändarna möts. Fäst handtaget med kardborre. 

Enkel, lätt och snabb applikation i 5 steg ger en  
komplett, säker stabilisering med cirkulär 
kompression av bäckenregionen.  

4. Klipp bältet (15-20 cm mellan ändarna) 

T-Pod is a registered trademark of Bio Cybernetics, International. All rights reserved. 


